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En el Ecuador, el 12,41% de la población total presenta algún grado de discapacidad, siendo 
las físicas o motoras las de mayor predominio. Esto implica que los pacientes poseen una alta 
dependencia social y económica y muchas veces se convierten en una carga económica para 
el Estado. En el afán de mejorar la calidad de vida de las personas con paraplejía, se presenta 
una propuesta de un prototipo bipedestador móvil, con la finalidad de transportar individuos 
con discapacidad física de manera segura tanto en superficies planas como en rampas 
estandarizadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización.  
El prototipo al desplazarse por una superficie inclinada, logra la estabilización de forma 
manual, de tal manera que el usuario obtiene el equilibrio requerido. En consecuencia los 
resultados obtenidos en superficies poco accidentadas fueron satisfactorias logrando 














In Ecuador, 12.41% of the total population present a degree of disability, being the physical or 
motor of the main predominant. This implies that these patients have a high social and 
economic dependence and often become an economic burden for the State. In order to 
improve the quality of life of people with paraplegia, a proposal is presented for a mobile 
standing machine prototype, which has the purpose of transporting people safely on flat 
surfaces and standardized ramps by the Ecuadorian Institute of Normalization. 
When the prototype on a sloping surface, it achieves the stabilization manually, the user 
obtains the required balance. Consequently, the results obtained on uneven surfaces were 
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1. EL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del problema  
     El gobierno ecuatoriano, para mejorar la calidad de vida de su población, ha 
establecido el Plan Nacional del Buen Vivir, para el cual se establecieron 12 
Objetivos. Uno de ellos, Objetivo 3, establece que: 
“Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que 
demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis 
años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y 
la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social” 
(SENPLADES, 2013). 
     De acuerdo a la OMS - OPS, se estima que en el mundo existen entre 500 y 700 
millones de personas con discapacidad, correspondientes al 12% de la población 
mundial. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su 
motricidad (Organización Mundial de la Salud, 2011). En Ecuador existen 1.608.334 
personas con algún tipo de discapacidad representando al 12,14%. Del total de las 
personas con discapacidad, los que presentan alguna disfunción física y/o motora 
corresponden a 36,76%, seguidas por las intelectuales con un 24,6% y las múltiples 
con 12,92%.  
     El Consejo Nacional para la Discapacidad (CONADIS) registra que se encuentran 
laborando 2.343 personas con discapacidad de las 9.758 existentes en la provincia de 
Imbabura. Esto es un indicio de que el grado de independencia en el desarrollo de sus 
actividades de la vida diaria es bajo (CONADIS, 2005). 
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      En 2015, se realizó una reunión en la Asociación Civil Rompiendo Barreras, 
localizada en la ciudad de Ibarra, donde se plantearon las problemáticas existentes en 
las personas con paraplejía, obteniéndose como necesidad común, la falta de 
movilidad por las calles de la ciudad, así como la dependencia para las actividades de 
su vida instrumental. Adicionalmente, se evidenció que la totalidad de las personas 
presentan problemas fisiológicos por la permanencia en una silla de ruedas.  
     Es por ello que la presente investigación se inició observando las necesidades y 
debilidades que poseen las personas con discapacidad, con la finalidad de conocer su 
problemática. 
     Para ello, surge la necesidad de crear un nuevo medio de transporte para pacientes 
con paraplejía, que le permitan independencia en las actividades de la vida diaria 
instrumental, y a su vez mejorar su calidad de vida optimizando su capacidad 
funcional. 
1.2. Formulación del problema 
 
¿La creación de una plataforma base estabilizadora acoplada a una silla de 
bipedestación, que permita ascender y descender rampas normalizadas por el Servicio 
Ecuatoriano de Normalización, permitirá a las personas con discapacidad mejorar su 





1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo General 
 Construir una plataforma base estabilizadora del prototipo bipedestador que servirá 
para las personas con paraplejía. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Determinar el grado de inclinación en rampas. 
 Diseñar el sistema de la plataforma base móvil mediante software CAD. 
 Construir la plataforma base estabilizadora móvil del prototipo bipedestador. 




     Desde el punto de vista investigativo, la creación de una plataforma base 
estabilizadora sentó las bases para futuros trabajos; ya que, la creación de un aparato 
bipedestador que pueda movilizarse superando todo tipo de obstáculos, correspondería 
a un trabajo de innovación. 
     En el ámbito social, esta investigación proporcionó una solución para que las 
personas con discapacidad física (paraplejía) puedan sentirse incluidas en la sociedad; 
y adicionalmente, mejorar su calidad de vida e independencia en su vida instrumental. 
     Por otra parte, desde el punto de vista económico, la propuesta que se presentó 
ayuda al cambio de la matriz productiva del Ecuador, debido a que se proporciona un 
procedimiento para la construcción de una base estabilizadora para una silla de 
bipedestación, fabricado en un alto porcentaje con materiales encontrados en el país. 
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Adicionalmente, el costo de esta propuesta es un 50% menor a los comercializados en 
el extranjero, sin incluir los costos de importación. 
1.5. Alcance y Limitaciones  
 
     Esta investigación tiene como finalidad la construcción de una plataforma base 
estabilizadora móvil que permitirá al prototipo ascender o descender rampas, bajo los 
siguientes parámetros de la máquina descritos a continuación:  
     Para el diseño y construcción de la plataforma base estabilizadora debe analizarse y 
establecer el grado de inclinación para la movilidad en rampas, según la normativa 
establecida por el Servicio Ecuatoriano de Normalización. A partir de esta información 
se procedió a la observación del dimensionamiento de una silla de ruedas 
convencional y un escúter (scooter) para que la plataforma base estabilizadora no sea 
desproporcionada al momento del diseño. Adicionalmente, se estipula que el 
dispositivo debe soportar el peso máximo de una persona de 100 kg al momento de 
ascender o descender rampas. 
     Como limitaciones se pudo observar que no todas las rampas, en la ciudad de 
Ibarra, cumplen con la normativa establecida por el Servicio Ecuatoriano de 
Normalización, correspondientes a inclinación, ancho y curvatura para el acceso de 
sillas de ruedas. Por tal motivo, el diseño propuesto debe tener la capacidad de acceder 
pendientes superiores a las normalizadas, así como a las curvaturas respectivas. 
1.6. Antecedentes 
     Para la creación de la Plataforma Base Estabilizadora Móvil se analizó los 
distintos tipos de bipedestadores y escúter (scooter), para tener en cuenta los diseños 
y así tener una idea clara del diseño para el prototipo, consecuentemente se procedió a 
investigar las diversas pendientes existentes y normalizadas por el Servicio 
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Ecuatoriano de Normalización, y así adicionalmente identificar el mejor sistema para 
el ascenso y descenso en las inclinaciones normalizadas, partiendo de ahí, se 
investigó los diversos actuadores existentes en el mercado, los cuales ayudarán a una 
estabilización y a regular la posición al momento de los movimientos de ascenso y 
descenso. Así logramos detallar los parámetros de diseño que se utilizaron en la 






2. PARÁMETROS  
2.1. Tipos de Bipedestadores en el mercado 
     Analizando los catálogos de las empresas Global Helthcare, Ortopedia Ortojosbel y 
Ortoweb, se encuentran un sinnúmero de sistemas de bipedestación los cuales se 
resumen en la tabla 1. 
     El modelo a seguir es el de una silla de ruedas eléctrica con bipedestación eléctrica 
en donde se adaptó un diseño de dirección eléctrica para el control del movimiento.  
2.2. Accesibilidad de las personas al entorno, edificios y rampas fijas 
     En cuanto a la accesibilidad se trató de observar cómo influye tanto en el entorno, 
edificaciones y rampas para la movilidad o desplazamiento de las personas con 
paraplejía. Se entiende el desplazamiento en cualquier sitio, ya sea este en el interior o 
exterior pero de una forma segura. 
     Entonces la accesibilidad para personas con discapacidades se basa en la Norma 
Técnica Ecuatoriana Obligatoria   NTE INEN 2 245:2000 2000-02; en la cual se 
establece los rangos de las distintas pendientes y sus respectivos descansos entre dichas 
rampas como se lo observa en la (Figura 2.1). 
     El acceso a edificios es una estandarización donde se establece de una manera 
general la medida mínima de 90 cm de ancho y una pendiente que varía de 6% a 8%, 
como se observa en la figura 2. Estos datos se aplican para instituciones públicas y 
privadas, pues deben dar la facilidad a las personas con discapacidades para que 
circulen o trabajen en las mismas entidades, por ejemplo: bancarias, supermercados, 
restaurantes, centros comerciales, en espacios externos como parques y lugares de 




TIPO Ventajas  Desventajas   Precio($) 




 Se transforma la misma silla de 
ruedas en un bipedestador. 
 
 Para la elevación de la bipedestación se 
lo hace manualmente. 









 Se transforma la misma silla de 
ruedas en un bipedestador. 
 La bipedestación es eléctrica. 















 La elevación es eléctrica 
mediante un motor. 
 Un dispositivo independiente de 
la silla de ruedas.  
 Tiempo de uso limitado. 
 Solo para superficies planas. 
 Posibilidad de ascender o 
descender rampa muy limitada. 
 
7.000 







Figura 1. Rangos de pendientes longitudinales 
Fuente: Instituto Ecuatoriano De Normalización 
Figura 2. Rampa de entrada a un edificio 
Fuente: Sonia Verswyvel. Una Ciudad Para Todos 
 
2.3. Tipos de actuadores 
     Se examinó libros: SMC. (2003). Neumática,  Sole. (2011). Neumática e Hidraúlica,   
además sitios web como: (solorobotica, s.f.), (sistemasprogramablesunidad2, s.f.). 
     Donde se elaboró la tabla 2, que trata de las ventajas y desventajas de los actuadores 
que pueden ser utilizados en la incorporación de dicho trabajo. 
     Realizando un análisis de la tabla anterior, se consideró las siguientes características 
(Fuerza necesaria, Peso, Costo y dimensionamiento) dando como resultado la tabla 3. 
     Para este caso el actuador que se adecúa a las necesidades serán del tipo eléctrico-
mecánico, el cual soportará el peso del diseño, además tendrá un espacio reducido y 
compacto.  
2.4. Parámetros de Control de la Dirección del Prototipo 
 
     Para establecer los parámetros a considerar para el sistema motriz del control de la 




 Tabla 2. Ventajas y desventajas de los actuadores  
TIPOS DE ACTUADORES 
VENTAJAS 
HIDRÁULICOS NEUMÁTICOS ELÉCTRICOS MECÁNICOS 
 Mayor exactitud. 
 Soporta mayores cargas. 
 Produce mayor fuerza. 
 Rapidez en su respuesta. 
 
 Son robustos. 
 Rapidez en su respuesta. 
 Trabaja a velocidades altas 
y regulables.   
 Control de posición fácil. 
 Accesibilidad a regulación de 
la velocidad. 
 Alta precisión. 
 Silenciosos  
 Alta fiabilidad 
 Mínimo mantenimiento 




 Existencia de fugas al trabajar 
con altas presiones. 
 Mantenimientos complejos 
periódicos. 
 Ocupan gran espacio al momento 
de su instalación por sus diversos 
componentes. 
 Alto costo de adquisición.  
 Dificultad en la instalación 
por sus respectivos 
complementos. 
 Ruidoso. 
 Ocupan gran espacio por 
los componentes a utilizar. 
 Alto costo de adquisición  
 Potencia limitada. 
 Consumo de energía 
dependiendo del tiempo de 
trabajo. 
 Espacio reducido, 
dependiendo del tipo de 
actuador. 
 Costo de adquisición 
moderado 
 
 Necesita fuerza humana para su 
funcionamiento. 
 Espacio reducido  




Tabla 3. Características Puntuales 
 
Tabla 4. Descripción Ángulo Camber y Cáster 
Tipo de Ángulo Descripción 
Ángulo de Camber o 
de Caída 
Es el ángulo de inclinación de las ruedas, puede ser tanto positivo 
como negativo (adherencia y menor desgaste en ruedas). El ángulo 
estará dado entre 5 o 10 grados.  Ilustración en ANEXOS 
 
Ángulo de Cáster    o 
de Avance 
 
Este ángulo nos ayuda a una mejor maniobrabilidad y estabilidad en 
velocidades lentas. El ángulo será dado entre 0 y 5 grados para que la 
dirección no se endurezca. Ilustración en ANEXOS. 





ACTUADOR NEUMÁTICO ACTUADOR ELECTRO-
MECÁNICO 
 Soportan diversas cargas 
y producen más fuerza 
que un neumático. 
 Gran espacio por sus 
complementos. 
 Alto costo de 
adquisición. 
 Soportan cargas hasta de 
90 kg y no cumplen las 
limitaciones establecidas. 
 Gran espacio por sus 
complementos. 
 Alto costo de adquisición.  
 Soportan pesos hasta de 1 
tonelada. 
 Espacio reducido y 
compacto. 






3. METODOLOGÍA  
 
3.1. Métodos de Investigación    
     Se manejó una metodología inductiva y experimental, debido a la fusión de dos 
dispositivos tanto escúter (scooter), como bipedestador para la generación de una 
nueva plataforma estabilizadora.  
 
3.2. Fuentes Bibliográficas   
     Se observó catálogos concernientes a los tipos de escúter (scooter) y 
bipedestadores donde se visualizó su estructura, así como, la distribución de sus 
componentes electro-mecánicos y control electrónico. Con respecto a la inclinación 
de las rampas se utilizó el documento del Servicio Ecuatoriano de Normalización 
para observar las diversas inclinaciones establecidas. 
3.2. Generación de Bocetos  
     Permitir un prototipo que cumpla con los requerimientos de las personas con 
paraplejía, en el que se consideró el peso del paciente, el posicionamiento de los 
diferentes elementos y condiciones de funcionamiento en comparación a los 
bipedestadores comerciales. 
 
3.3. Selección de los Materiales  
     Los materiales a referirse para la construcción de la plataforma base 
estabilizadora móvil y existente en el mercado son: aluminio y acero, donde se 
analizó las características como: resistencia, peso y costo. 
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3.4. Análisis de Cargas    
     Utilizando el diagrama de cuerpo libre nos permitió identificar las cargas y 
reacciones de los principales elementos, lo que nos admitió obtener, el diámetro de 
la estructura o chasis, así como, las deflexiones en los soporte de las gatas eléctricas 
para la estabilización de la plataforma móvil.  Posteriormente, se visualizó un 
diseño en el software SolidWorks. 
3.5. Ensamblaje del mecanismo 
     Mediante la construcción de la estructura se procede a la incorporación de los 
motores tanto de tracción como de dirección, donde se procedió en la colocación de 
componentes de sujeción, igualmente el acoplamiento de la dirección. Por último, 





4. RESULTADOS  
 
4.1. Dimensionamiento de la plataforma base estabilizadora móvil. 
 
     El dimensionamiento del chasis tiene una medida de 950 mm de largo por 290 mm 
de ancho. El diseño de la figura 3, indica un chasis compuesto por dos tubos; además se 
observa tres bases de las cuales, se utilizó dos como bases de los actuadores para la 











Figura  3.  Vista del chasis con sus bases 
 
      De esta manera quedó delimitado el chasis de la plataforma móvil, así como la 













Figura  4. Visualización Plataforma Base 
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4.2. Plataforma base estabilizadora móvil del bipedestador. 
4.2.1. Análisis de la plataforma base estabilizadora móvil y diseño en CAD. 
     Se realizó el respectivo análisis de la plataforma estabilizadora: 
 Cálculo de la deflexión máxima en los soporte. 
 Verificación del factor de seguridad del chasis. 








Figura  5.  Fuerzas y Apoyos 
     En la figura 5 se observa el primer soporte de la estructura, el material considerado 
es un perfil de acero ASTM A500, tipo rectangular 40x60mm, espesor de 2mm y 
longitud 29 cm. Para el análisis de deflexión se utilizó el diagrama de cuerpo libre, 





















     Para el cálculo del momento en los extremos y de la deflexión máxima se utilizó las 
ecuaciones de la Tabla 7-2, (Pytel & Singer, 1994), vigas doblemente empotradas con 
diversos tipos de cargas. 
𝑃 = 80𝑘𝑔𝑓 = 784.53 𝑁 
𝐿 = 29𝑐𝑚 = 0.29 𝑚 
𝐸 = 200000 𝑀𝑃𝑎 
𝐼 = 9.81𝑐𝑚4 




= 28.439 𝑁𝑚 




= 0.005 𝑚𝑚 
Ecuación 2 Deflexión máxima 
 
     Para comprobar dichos resultados se procedió a la simulación utilizando software, 
con lo que se puede comprobar la deflexión máxima simulada y los valores calculados, 









Figura  7. Simulación Viga empotrada en los extremos 
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= 5.804 𝑀𝑃𝑎 





Ecuación 4 Factor de Seguridad 
     Para el análisis de la viga delantera se utiliza el mismo procedimiento anterior, por 
ser doblemente empotrada y una carga de 80 kg. Para este caso se ha utilizado un perfil 
tipo C de acero ASTM A500, 40 x 60 mm y espesor de 2 mm, resumiendo los valores 
en la tabla 5. 
Tabla 5. Resultados viga empotrada 
MB  28.439 Nm 
S1 1.68 cm3 
SyA500 290 MPa 




La simulación del análisis de deflexión se indica en la figura 8, comprobando 
que se obtuvo los mismos valores. 
 
 










     Para el cálculo de la viga soporte del chasis se representa en la figura 9, lo que nos 








Figura  9 Estructura Viga 
Para el análisis de la viga del chasis se realiza las siguientes consideraciones: 
1. No se considera las fuerzas y momentos en la viga trasera por formar parte del 
soporte. 
2. Se analizó como punto crítico con la fuerza y momento, al existir una distancia con 
la barra delantera. 
3. Al ser una estructura simétrica se analizó un solo lado.  
     En la Figura 10, se representa el diagrama de cuerpo libre con las consideraciones 
antes mencionadas. Para su análisis se implementó un perfil redondo de acero ASTM 
A500, de diámetro 25,4 mm, espesor de 2 mm y una longitud de 95 cm. 













     Con el diagrama de cuerpo libre encontramos sus ecuaciones y también su diagrama 
de momento: 
∑𝐹𝑦 = 0                                                                                              ∑𝑀𝐶 = 0            
𝑅𝐶 + 𝑅𝐷 − 𝑅𝐵𝑦 = 0                                              𝑅𝐷(0.95 𝑚) − 𝑅𝐵𝑦(0.193 𝑚) −  𝑇𝐵𝑥 = 0 
𝑅𝐶 + 𝑅𝐷 = 𝑅𝐵𝑦                                                        0.95𝑅𝐷 − 0.193𝑅𝐵𝑦 = 𝑇𝐵𝑥 
 
 
Figura  11. Diagrama de momento 
     Obteniendo los datos necesarios se procedió al análisis de momento torsor y de 
flexión para así encontrar su factor de seguridad. 
                   𝐽 =
𝜋(𝐷4−𝑑4)
32
= 1.143 𝑐𝑚4             





= 0.9 𝑐𝑚3   






= 31.603 𝑀𝑃𝑎 
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Momento De Flexión  






Esfuerzo De Von Mises 






     La simulación del análisis del factor de seguridad se indica en la figura 12, 
comprobando que se obtuvo los mismos valores, en el punto crítico. 
 
Figura  12. Simulación viga chasis 
     Como es un prototipo de análisis muchos elementos de la estructura presenta factores 
de seguridad elevados, se optimizaría el peso utilizando perfiles de menor espesor y 




RC´  Rc 
R2 R1 
 
    Figura  13.  Visualización barra delantera 
 
     La barra delantera se indica en la figura 13, con lo que se obtuvo el diagrama de 
cuerpo libre, figura 13. 
 
 
Figura  14. DCL barra delantera 
     Se concluyó que las cargas se encuentran en la punta de apoyo que trabajan a corte y 
flexión, por lo que no amerita cálculo sino se tiene que seleccionar en base a la 
geometría para la unión con los apoyos del pivote y manzana.       
     Se asumió un peso total del prototipo de 160 Kg., se distribuyó el peso a los cuatro 
apoyos que son las llantas, teniendo similitud en sus reacciones. Con esta aclaración se 
calculó el momento de flexión, para así comprobar el factor de seguridad tanto en el 

















Figura  15. Visualización del pivote 
     En la figura 15 se observa el pivote el cual está sometido a carga, de donde se obtuvo 
el diagrama de cuerpo libre, figura 16, y se analizó el esfuerzo de flexión y su factor de 
seguridad. El pivote es un perno redondo de diámetro 15.87 mm, longitud 83 mm y de 
material ASTM A500. 
 
 
Figura  16. DCL Pivote 
𝐹𝑓 = 40𝑘𝑔𝑓 
𝑥 = 83𝑚𝑚 
𝑑𝑝𝑖 = 15.87𝑚𝑚 
𝑀𝑓 = 𝐹𝑓𝑥 = 32.56 𝑁𝑚 
                                                           𝜎𝑓𝑙 =
32𝑀𝑓
𝜋𝑑𝑝𝑖
= 82.8 𝑀𝑃𝑎          𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛  
                                                     𝐹𝑠𝑝 =
𝑆𝑦𝐴500
𝜎𝑓𝑙
= 3.6                      𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
 
     La simulación del análisis del factor de seguridad se indica en la figura 17, 





Figura  17. Simulación pivote factor seguridad 
 
 
                               𝒅𝒐 
                                             𝑴𝒐 
 
 
                             𝑭𝒇 
 
Figura  18.  Visualización frontal soporte del pivote  
     En la figura 18, se observa el soporte del pivote y las cargas a las cuales está 
sometida. El diagrama de cuerpo libre equivalente se indica en la figura 19, con lo que 
se calculó el esfuerzo de flexión y el factor de seguridad. El material del soporte es un 
perfil tipo C, ASTM A500, 80 x 40 mm, espesor de 2 mm. La altura se encuentra 
soldada a la barra delantera y en el ancho es donde se soporta el pivote.  
       𝑑𝑜 
                                        𝑀𝑜 
                   𝐹𝑓  
Figura 19. DCL Perfil C (oreja) 
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𝑑𝑜 = 96 𝑚𝑚                            𝐻𝑜 = 80 𝑚𝑚                      𝐴𝑜 = 40 𝑚𝑚            𝑒𝑜 = 2 𝑚𝑚       
𝑀𝑜 = 𝐹𝑓𝑑𝑜 = 37.65 𝑁𝑚 
            𝜎𝑓𝑜 =
6𝑀
𝑒𝑜𝐴𝑜
2 = 70.60 𝑀𝑃𝑎     𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛  
                                                       𝐹𝑠𝑜 =
𝑆𝑦𝐴500
𝜎𝑓𝑜
= 4.10              𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑     
 
     La figura 20 corresponde a la simulación del perfil en C, donde se comprueba sus 
valores con los teóricos.   
 
Figura  20. Simulación perfil C factor seguridad 
     Posteriormente se analizó la parte trasera de la estructura, en la cual se encuentra el 
gato eléctrico que cumple la función de elevar el asiento.  
 
            𝑀𝑝𝑙 
 
Figura  21 Visualización parte trasera extremo 
     En la figura 21, se observa el soporte trasero del prototipo y las cargas a las cuales 
está sometida. El diagrama de cuerpo libre equivalente en la figura 22, con lo que se 
25 
 
calculó el esfuerzo de flexión y su factor de seguridad. El material del soporte es un 
perfil tipo L, ASTM A500, 25 x 25 mm, espesor de 3 mm y una longitud de 63 mm 
                         𝑑𝑝𝑙 
     𝑀𝑝𝑙       
            𝐹𝑓 
                                                                       Figura  22. DCL Platina 
 
𝑑𝑝𝑙 = 63 𝑚𝑚             𝐴𝑝𝑙 = 25 𝑚𝑚             𝑒𝑝𝑙 = 3 𝑚𝑚            𝐴 = 𝐴𝑝𝑙𝑒𝑝𝑙 = 75 𝑚𝑚
2 
𝑀𝑝𝑙 = 𝐹𝑓𝑑𝑝𝑙 = 24.71 𝑁𝑚 
                                              𝜎𝑝𝑙 =
6𝑀𝑝𝑙
𝑒𝑝𝑙𝐴𝑝𝑙
2 = 79.08 𝑀𝑃𝑎                    𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 
                                              𝐹𝑠𝑜 =
𝑆𝑦𝐴500
𝜎𝑇
= 3.67                                 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
 
     La simulación del análisis del factor de seguridad se indica en la figura 23, 




Figura  23. Simulación Platina factor de seguridad 
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     Adicionalmente se realizó la simulación del conjunto de la estructura soporte del 
prototipo, figura 24, para obtener el factor de seguridad a nivel general. Se observa que 
el punto crítico que está en el pivote, figura 25.  
 
Figura  24. Simulación del conjunto 
 
 
Figura  25 Ampliación del conjunto 
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4.3. Adquisición De Materiales  
4.3.1. Selección De Materiales. 
En la tabla 6 se realizó una comparación entre acero y aluminio 
detallando las propiedades de resistencia, peso y costo. Tomadas del profesor 
Juan Carlos Rubio,  Martín S. Blank y Walter B. Castelló.   
Tabla 6 Comparativa entre acero y aluminio 
TABLA COMPARATIVA DE MATERIALES  
PROPIEDADES ACERO ALUMINIO PURO 20°C 
Resistencia kg/mm2  35-41 12 
Peso   kg/m3 0.008 0.0027 
Módulo elástico (E)  GN/m2 72 73 
Relación de Costo  1:1 3:1 
 
 
     Observando las propiedades del aluminio puede hacerse aleaciones para 
mejorar su estructura llegando a igualar las condiciones de resistencia 
dependiendo de las necesidades. Por el alto costo de adquisición del aluminio no 
se logró trabajar con ese material, pero sería una opción óptima en relación peso 
y resistencia. 
     En consecuencia el acero ASTM A500 estirado en frío, fue el material 




4.3.2. Selección del motor. 
 
Para la selección, del motor de Tracción se analizó las variables: peso e inclinación.  
𝑚 = 150 𝑘𝑔 
𝑣 = 4 𝑘𝑚/ℎ  
𝜇 = 0.8  
𝑙 = 0.50 𝑚 
 
Figura  26. DCL cálculo motor tracción 
 
𝑃𝑥 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛(8°) = 204.723 𝑁 
∑𝐹𝑋 = 𝑚𝑎 




= 34.54 𝑁𝑚  
     Por lo tanto el motor seleccionado es un brushed serie PPSM105L-02 de 12-24V a 







Para la selección, del motor de Dirección se analizó las variables: 
𝐴𝑣𝑖=62.36° 





Figura  27. DCL cálculo motor dirección 
 
𝑃 = 𝑚𝑔 = 294.2 𝑁 
∑𝐹𝑋 = 𝑚𝑎 




= 12.52 𝑁𝑚  
     Se seleccionó un motor que se encuentra en las electrotecnias con las 
siguientes características 12V / 64lb-in (16 Nm). 
4.3.3. Descripción del Actuador para la Estabilización. 
     Se apreció las características del actuador seleccionado y se calculó el ciclo de 
vida aproximado de su rodamiento interno. 
DATOS: 
 Carga en cada gata 100 kgf (máximo 1T) 
 Ancho eslabón 1.032 in y su espesor 0.15 in 
 Tornillo tipo rosca ½ in 13UNC; diámetro tornillo 0.406 in 





Ángulo de viraje interior 
Recorrido de la dirección  
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     Se concluye que el peso a soportar del gato eléctrico será suficiente para el 
movimiento de estabilización. 
     Posteriormente se calculó el ciclo de vida del rodamiento del gato eléctrico 
considerando los siguientes parámetros. 
 Se espera que el prototipo funcione 4 horas diarias, no siempre utilizable.  
 Se espera que funcione 7 días a la semana durante un lapso de 5 años. 
 Se seleccionó la vida nominal de 8000 horas de funcionamiento como indica el 
Anexo 2, el funcionamiento es por cortos periodos y se utiliza para elevadores. 
 
 Para el funcionamiento del prototipo se asume los siguientes parámetros: 
𝑣𝑖𝑑𝑎 = 6720 ℎ𝑟                                        Se asume un aproximado de 8000 horas de 
trabajo 
𝑁 = (8000ℎ𝑟)𝑛1 (60
𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑟




= 19.2          *106 revoluciones 
 
     Se observó en el Catálogo de SKF las siguientes características necesarias para el 
cálculo del ciclo de vida del rodamiento seleccionado. 
Tabla 7. Designación de rodamientos 
 




)3 = 1509.7   *106 rev 
Ecuación 7 Ciclo de vida (L10) 
     Con lo que se concluyó que el ciclo de vida del rodamiento interno de la gata 
eléctrica soportará la carga.  
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4.3.4. Selección De Baterías 
Analizando los catálogos Baterías Ecuador, durapower y Battery Supplies, se procedió a 
observar las características principales además de la existencia en el mercado local.  
Tabla 8. Cuadro Comparativo Baterías 
 
                                                                      
     La batería seleccionada por motivos de disponibilidad en el mercado es de plomo – 
ácido, la cual se empezó a utilizar para realizar las pruebas necesarias. La mejor opción 
sería la batería de Ion-Litio por el peso, la eficiencia y su tiempo de carga.  
4.4. Construcción: 
4.4.1. Manufactura plataforma. 
 
Para la manufactura del prototipo se adquirió los siguientes materiales: 
 Tubo redondo de 25x25x2mm 
 Tubo rectangular de 60x40x2mm 
 Motor de 12v – 24V     
 Motor de 12v   
 Gatas Eléctricas  
 Dirección con cremallera. 
 Llantas  
 Materiales indirectos.   








PESO 20 kg 20 kg 15 kg 
DURABILIDAD 3 – 4 años 3 – 4 años - 
MANTENIMIENTO Cada año Libre Libre 
EFICIENCIA 80% 82,5% 90% 
TIEMPO DE CARGA 8 – 10 horas 4 – 6 horas 2 – 4 horas 
DISPONIBILIDAD EN 
EL MERCADO 
Si Si bajo pedido 
(depende marca, 
especificaciones) 
No (solo bajo 
pedido) 
COSTO 85 – 110 $ 260 – 330 $ 900 – 1110 $ 
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     Los materiales son primordiales para la construcción de la Plataforma Base 
Estabilizadora Móvil, donde se generó un modelo del diseño en SolidWorks. 
4.4.2. Implementación de los motores. 
 
     En la implementación de los motores, se observó los movimientos 
respectivos y se procedió a la adquisición mediante su funcionalidad. 
     Para el movimiento del prototipo se implementó un motor serie PPSM105L-
02 con las siguientes características: 
 Torque límite 35 – 50 Nm 
 Voltaje inicial de funcionamiento 12v-24v 
 Velocidad sin carga de 250 - 300rpm 
 Potencia máxima de 800 watts. 
     El motor trabajó a una velocidad constante de 4 km/h, que será dirigido por el 








Figura  28.  Incorporación motor 
Para el sistema de dirección se utilizó un motor con las siguientes características:  
 Torque límite 64lb-in (16 Nm) 
 Voltaje inicial de funcionamiento 12 V. 
 Velocidad sin carga de 60 rpm. 






Figura  29. Motor Dirección 
     Al motor se acopló la dirección, la cual permitió el control del movimiento 













     Para el ensamblaje se procedió al acoplamiento de varios componentes en la 
parte del chasis, que son: 
a) Acoplamiento motor de tracción.  
b) Acoplamiento gatas eléctricas. 
c) Acoplamiento de baterías. 
 
     Se hacen desmontables todos estos componentes para una mejor 
manipulación de los mismos, los cuales en un tiempo prolongado se deberá 
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hacer mantenimiento o cambiar componentes que por uso y tiempo de vida son 
necesarios reemplazarlos; así de esta manera se puede facilitar en gran parte el 
recambio de piezas. 
A continuación se detalla brevemente los componentes:   
a) El Acoplamiento del motor de tracción.- Será mediante la sujeción de las 
bases de sus rodamientos al chasis. 
b) El Acoplamiento de las gatas eléctricas.- Fue mediante la colocación de 
pernos en la parte inferior de los actuadores y estos se ajustarán en los 
soportes colocados para mayor firmeza. 
c) El Acoplamiento de la batería.- Se realizó un espacio adecuado para dos 
baterías dependiendo de la necesidad del dispositivo; si este funciona a 





5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
  
 
5.1 Realización y análisis de pruebas de funcionamiento. 
 
     La realización de las pruebas de la Plataforma Base Estabilizadora Móvil, se la 
hizo mediante el sistema de control, el cual envió señales específicas, las cuales 
fueron detectadas por los motores para su perfecto funcionamiento. 
     En la parte de estabilización de la plataforma se lo realizó mediante pulsadores 
ubicados en el mando principal, facilitando la manipulación de la estabilización,  
Tabla 9. Falencias y Sugerencias 
SUGERENCIAS 
Batería  
El tipo de batería colocada que se analizó 
a partir del consumo de energía de los 
motores colocados en la plataforma base 
estabilizadora fue las de plomo-ácido; 
dichas baterías fueron las que existen en 
el mercado.  
Conseguir el tipo de baterías idóneas 
que serían las baterías de ión-litio para 
este tipo de prototipo; para casos 
posteriores importar con debidas 
anticipaciones del caso. 
 
Motores 
El motor de la tracción fue calculado para 
un peso determinado, el cual al momento 
de las pruebas superó satisfactoriamente 




El motor delantero de la dirección 
cumplió con lo establecido.  
La estructura presenta factores elevados 
por lo que se puede observar que existe 
un sobrepeso, lo cual hace que el motor 
trabaje al límite; donde se sugiere 
analizar el peso total del prototipo para 
el cálculo respectivo del motor.   
 
Se puede omitir este motor, en ese caso 
utilizar ruedas locas centralizadas para 
optimizar motor y reducir peso. (Uso de 











 Las pendientes en las cuales el prototipo se utilizó son de 8% teniendo en cuenta 
que están bajo las normas ecuatorianas. 
 En los cálculos teóricos y simulados existe una concordancia en los valores, por 
lo tanto, el análisis realizado tiene un margen de error aceptable. 
 Como es un prototipo de análisis muchos elementos de la estructura presenta 
factores de seguridad elevados.  
 Durante el diseño de la estructura al momento del cambio geométrico del perfil 
se optimizaría el peso utilizando perfiles de menor espesor y diferente 
geometría, que al analizar su funcionalidad permitiría realizar mejoras. 
 Utilizando aluminio como material de construcción se lograría reducir el peso 
del prototipo 3:1, pero teniendo en cuenta que aumentaría el costo de 
producción.  
 El prototipo acoplado de todos los componentes, se obtuvo un 
dimensionamiento en el cual permite movilizarse en su entorno.    
 Mediante las pruebas realizadas se logró concluir que el uso del prototipo solo 
será para rampas que sean de inclinación leve como las de aceras normalizadas 
por el tamaño del prototipo. 
 El peso total asumido fue de 160 kg, que en comparación al peso real que se 




6.2. Recomendaciones.   
 
 Realizar pruebas para determinar la carga máxima de sobrepeso, en comparación 
al peso de diseño establecido, con lo que se puede obtener información de los 
parámetros eléctricos del motor y movilidad. 
 Las pendientes a desplazarse el prototipo deben ser estandarizadas y no exceder 
las inclinaciones para no sobrecargar el funcionamiento del motor. 
 Se recomienda que después del uso adecuado recargar la batería con el módulo 
de carga incorporado en el prototipo y dejarlo mínimo 6 horas para una buena 
carga. 
 Es recomendable que el prototipo a utilizarse se movilice por espacios planos, y 
no en caminos desiguales o con irregularidades. 
 Para una futura tesis, hacer la programación para la inclinación automática. 
 Realizar un análisis considerando todas las cargas que se desarrollan en el 
prototipo para observar su comportamiento y lograr optimizar partes. 
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Anexo 1 Propiedades de los Aceros Estructurales 






























































































































































Anexo 14 Visualización prototipo 
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PLANOS 
 
